PRZYGOTOWANIE INHALATORA DO PRACY
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TECHNIKA MEDYCZNA

o W przypadku doboru leku do inhalacji, dawki i czasu
trwania leczenia, zawsze stosuj si¢ do zaleceri lekarza.

Czyszczenie
i przygotowanie do pracy

Przeno$ny inhalator membranowy

Nie uzywaj wody destylowanej, filtrowanej i substancji
oleistych.

Czys¢ urzadzenie po kazdym uzyciu.

MODEL: TM-NEB MICRO MESH

suche po kazdym uzyciu i czyszczeniu.

Nie  dotykaj ~membrany  palcem,  patyczkiem
bawetnianym ani ostrymi i twardymi przedmiotami, by
jej nie uszkodzic.

Zamknij pokrywe komory Nacisnij przycisk WE/WYk

by rozpocza¢ inhalacje.

@ Przytrzymaj przez 3 sekundy by zmienic¢
tryb nebulizacji

a Inhalator, komore na lek i pozostate akcesoria utrzymuj

taduj urzadzenie przez co najmniej 30 min. przed
pierwszym uzyciem.

Zwiekszanie natezenia nebulizacji

Zmniejszanie natezenia nebulizacji
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Wlej odpowiednig ilos¢ leku nie
przekraczajac maksymalnej granicy (skala
oznaczona z boku komory)

Zat6z maske lub ustnik na wylot komory

CZYSZCZENIE URZADZENIA

1. Czyszczenie wstepne

Wiacz urzadzenie naciskajgc przycisk Wt/WYt
Rozpocznie sie proces inhalacji z woda w celu
oczyszczenia komory i membrany z pozostatosci po leku.
Po 2 minutach wytacz urzadzenie tym samym przyciskiem,
lub wytgczy sie ono automatycznie po 10 min.

LADOWANIE AKUMULATOROW N
Nalej do komory ciepta wode (max. 40°C).
Nie uzywaj wody destylowanej
i wielokrotnie filtrowanej

A\ Uwaga! Przed przystapieniem do tadowania, nalezy
upewnic sie, ze napiecie w gniazdku jest prawidtowe,
a zaden z elementéw zasilania nie jest uszkodzony.

Zdejmij maske lub ustnik
z wylotu komory na lek

2. Petne czyszczenie

Uwaga! Inhalator nalezy fadowac tylko za pomoca
tadowarki dotaczonej do zestawu.

Wyczys¢ wylot komory zewnatrz i wewnatrz

A Uwaga! Gdy w komorze na lek jest wystarczajaca ilos¢
ptynu, a mimo tego wskaznik miga na zielono, nacisnij
przycisk by przejs¢ w tryb pracy.

Powtérz kilkakrotnie powyzsze czynnosci uzywajac
czystej wody o temperaturze nie wiekszej niz 40°C.
Osusz doktadnie wszystkie elementy delikatng szmatka
lub gazg nie dotykajac membrany i odstaw je w suche
miejsce az do nastepnego uzycia

Otwérz komore
i usun pozostatosci po leku

Zamknij pokrywe komory . Nebulizacja z kropla czystej wody i 3 kroplami
biatego octu winnego moze dac¢ lepsze efekty

czyszczenia

Zdejmij komore na lek z jednostki gtéwnej
Zsuwajac ja po szynach.
Przetrzyj urzadzenie wilgotng szmatkg i osusz.




